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Branchement sur VVP 

•  Au plus proche du cathéter 

•  Valve anti-retour +++ 

•  Pas de robinet +++ 

•  Attention incompatibilité médicamenteuse 



Cathéter 

Perfusion 

PCA 

Matériel ACP 

• sur un cathéter veineux périphérique 

•  sur une voie veineuse centrale 

•  sur une chambre implantable 

•  en sous-cutanée 



Réglage ACP morphine 

• Morphine 1 mg par ml 

• Bolus 1 mg 

• Période réfractaire 5-7 min 

• Pas de débit continu 

• Dose maximale sur 4h = 25-30 mg 



• Scores de douleur 

• C° morphine 

• Dose délivrée/demandée 

• Effets indésirables 



Cathéter péri-cicatriciel 



Avantages 
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Pompes élastomériques 



 



 



 



 



 



• Précisions +++ 

• Ergonomie --- 

• Ambulatoire --- 

• Piles ---- 



•  ACP morphine: électronique, valve antiretour 

•  Cathéters multiperforés +++  

o  Taille et longueur adaptée 

o  Débits infuseurs 

•  Pompes élastomériques vs électroniques 

o  Limites précision+++ 

o  Ambulatoire +++ 

Conclusion 


