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Une intervention chirurgicale …

• … avec plusieurs types de dispositifs médicaux très 

spécifiques 

• des DM stériles à usage unique

• des DM réutilisables, traités en stérilisation et 

compatibles avec différents procédés de stérilisation : 

– stérilisation haute température vapeur d’eau

– stérilisation basse température



Processus général de prise en charge     

de ces instruments réutilisables 

• En sortie de salle

• En stérilisation

• Prédésinfection

• Nettoyage

• Au bloc opératoire

• Conditionnement

• Stérilisation

• Stockage





Les instruments EndoWrist® et accessoires 

• Ce sont les instruments « opérateurs »

• Particularité : leur complexité nécessitant des 

procédures de nettoyage adaptéesprocédures de nettoyage adaptées



Les instruments EndoWrist® et accessoires 
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Les instruments EndoWrist® et accessoires :

prise en charge en stérilisation



Les instruments EndoWrist® et accessoires :

prise en charge en stérilisation

• Nettoyage : recours à toutes les techniques !

• Manuel

• Ultrasons

• Laveur désinfecteur 



Les instruments EndoWrist® et accessoires :

prise en charge en stérilisation

• Nettoyage des pinces articulées EndoWrist®

• manuel : brossage et irrigation

• ultrasons

• laveur désinfecteur



Les instruments EndoWrist® et accessoires :

prise en charge en stérilisation

• Nettoyage - rinçage : illustrations



Les instruments EndoWrist® et accessoires :

prise en charge en stérilisation

• Séchage - lubrification : illustrations

PRÊT POUR L’ETAPE DE 
STERILISATION VAPEUR 
D’EAU   134°°°°C, 18 MIN



Les instruments EndoWrist® et accessoires :

prise en charge en stérilisation

• Nettoyage des accessoires en laveur désinfecteur



L’endoscope de type Schölly

• Particularités : sa fragilité et son mode de stérilisation

STERILISATION
BASSE TEMPERATURE

STERRAD® NX



Points de discussion

• Stérilisation de l’endoscope

• plusieurs procédés de stérilisation basse température 

possibles

• aux HUS, achat d’un stérilisateur STERRAD® NX avec • aux HUS, achat d’un stérilisateur STERRAD® NX avec 

monitorage indépendant des paramètres de stérilisation

– Avantage : libération paramétrique OK

– Inconvénient : incident dans un établissement de santé 

avec la lentille de l’endoscope (pas aux HUS)

– Validation DM / STERRAD® NX 



Bilan

• Des dispositifs médicaux fragiles et complexes 

nécessitant

• une bonne formation des personnels

• des procédures de nettoyage et de stérilisation adaptées 

à tous les instruments EndoWrist® y compris l’endoscopeà tous les instruments EndoWrist® y compris l’endoscope

• un temps de prise en charge en stérilisation supérieur au 

traitement de l’instrumentation « classique »

• Documentation technique fournie par Intuitive 

Surgical OK

• Rôle moteur du pharmacien +++



Remerciements :
- l’équipe chirurgicale d’urologie
- la société Intuitive




