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L’ancillaire est une instrumentation dont la spécificité, technicité et / ou le coût de possession justifient 
parfois une mise à disposition par les fournisseurs d’implants, pour une ou plusieurs interventions 
chirurgicales programmées.

En 2007, le prêt d’ancillaires ponctuel (ou prêt au nom) a représenté 6 % des interventions du bloc 
orthopédie de l’hôpital PURPAN (soit 151 prêts). 

Objectif: optimiser les ressources humaines et matérielles pour améliorer la prise en charge des DM en 
prêt.

Méthode: Une évaluation des pratiques par rapport à la procédure de gestion des prêts au nom à la stérilisation, s ’appuyant sur 
le document pluripartenarial développé en lien avec le SNITEM, a été réalisée et un plan d’action proposé face aux non-
conformités détectées.

J-5 Demande de prêt par le bloc opératoire

Tri-contrôle 

Conditionnement (conteneurs de la 
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+ Commande au fournisseur

J-2 Réception ancillaires au bloc opératoire
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Relevé trimestriel du respect du délai de livraison et information 
du service AAG pour une mise au point avec les fournisseurs 
non respectueux de ce délai (7 réceptions la veille ou le jour 

même)

Mise en place d ’un classeur où les demandes sont triées par 
bloc et date d’arrivée du matériel. Vérification systématique 
ayant permis d’identifier quelques dérives: dépôts ou essais 

d’ancillaires envoyés avec « une fiche navette prêt au nom », 
absence de demande de prêt du service AAG…

Amélioration des outils de traçabilité : actualisation de la « fiche 
navette », individualisation par bloc des «fiches gestion des prêts 

au nom»
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J Intervention

Conclusion: Ce projet a permis de sensibiliser et former les agents de stérilisation sur ce circuit, leur montrer la place clé de la 
stérilisation: interface entre de nombreux partenaires (bloc opératoire, service AAG et Fournisseur) dans la qualité et sécurité de 
prise en charge des DM en prêt.
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J, J+1 Stérilisation

J+2 Réexpédition fournisseur par le bloc 
opératoire

Détection de toute demande de réutilisation du matériel par le 
bloc opératoire et règlement du litige avec le bloc et le service 
AAG (car les conséquences sont: pose d’un second implant 

sans l’accord du service AAG, déstérilisation ou pas du matériel 
lors de la libération)

Demande de réutilisation des 
ancillaires sans accord préalable du 

service AAG


