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OBJECTIF
Du fait de leur fragilité et leurs particularités d'utilisation, les modalités de manipulation et de
traitement des optiques sont spécifiques. L'objectif de ce travail est d'améliorer la prise en charge
et I'entretien des optiques afin de fournir a l'utilisateur des instruments sirs et fonctionnels.
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L'état des lieux a mis en évidence le manque de connaissance du traitement des optiques par les
agents de stérilisation, I'absence d'uniformité des pratiques et ainsi la nécessité d'améliorer leur
prise en charge en rédigeant des documents clairs et simples.

L'instauration de pratiques homogénes a toutes nos optiques a été rendue difficile par les
recommandations volumineuses et variables d'un fournisseur a I'autre, (certaines étant non
conformes aux référentiels en vigueur ), et les erreurs de traduction des manuels techniques.
Les modes opératoires ont servi de support pour |'information et la formation des agents.

CONCLUSION
Ce travail a montré |'importance de réaliser une formation rigoureuse du personnel de
stérilisation pour le traitement d'instruments complexes, spécifiques et/ou fragiles.




