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Contexte

Les inégalités de longueur des membres inférieurs peuvent étre d’origine congénitale ou acquise (traumatique, neurologique, tumorale ou
rachitisme). Lorsqu’elles sont supérieures a 3cm, un allongement osseux progressif est indiqué, avec une lourde prise en charge. Au CHU

de Nantes, divers dispositifs de distraction sont ou ont été utilisés tels que le fixateur externe Taylor Spatial Frame (TSF), le clou
centromédullaire mécanique (ISKD) et le clou électromagnétique (PRECICE).

Objectif: Comparer l'efficacité, la tolérance, les complications et le codt d’un allongement par clou électromagnétique PRECICE |

par rapport aux autres dispositifs.

Matériel et méthode

Etude rétrospective sur I'ensemble des allongements des membres inférieurs réalisés de janvier 2010 a novembre 2017.

Analyse des étiologies, conformités d’allongement par rapport aux objectifs d’allongement et de délais fixés, complications, durées
d’hospitalisation, de la consommation en antalgiques et du cout des allongements d’apres |la comptabilité du CHU pour le séjour de
I'intervention chirurgicale et d’apres |I'Etude Nationale des Couts de 2015 pour les séjours suivants.

Résultats

» 57 patients inclus, ages moyens: 10,5 ans pour TSF, 15,7 ans pour ISKD et 14,9 ans pour PRECICE. ‘\m
» 66 allongements: 24 poses de TSF, 19 poses de clou ISKD et 23 poses de clou PRECICE. 7,1% des patients

» Etiologie congénitale : 75,75% ‘ PRECICE ont eu recours
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