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DECLARATION LIENS D’INTERÊT
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►Pas de liens d’intérêt avec l’industrie



Une approche innovante et pluridisciplinaire depuis 1993

Le GEPROVAS se  décline 
en 4 activités couvrant le 
cycle de vie d’un 
dispositif médical



Analyse d’explant

� Centre de Référence Européen de Caractérisation des 

Prothèses Cardio-vasculaire

� Certifié ISO 9001

� Soutenu par les Sociétés Savantes

« Explanter n’est pas un acte anodin »
Envoyer un explant c’est veiller et participer à l’amélioration  des soins patients



Notre structure



Phase de réception et de référencement

Analyse macroscopique 

Phase de 

nettoyage

Analyse microscopique

Approche 

mécanique

Analyse histologique

Analyse des explants



Elaboration d’un rapport d’analyse



PROTHÈSES VASCULAIRES : PET

Cause d’explantation:

Infection

Durée d’implantation:

10 jours

Cause d’explantation:

Dilatation et rupture 

prothétique

Durée d’implantation:

21 ans





Chakfé, et al. Longitudinal ruptures of polyester knitted vascular prostheses. J Vasc Surg 2001; 33: 1015-1021

Ligne de remaillage



PROTHÈSES VASCULAIRES EN PTFE

Cause d’explantation:

Infection

Durée d’implantation:

37 jours

Cause d’explantation:

Thrombose et 

détérioration du 

matériel

Durée d’implantation:

2 ans



ENDOPROTHESES AORTIQUES



Cause d’explantation:

Rupture de l’anévrisme

Durée d’implantation: 

5 ans et 10 mois







► 41 endoprothèses PET (2011-2014)
►12 TEVAR
►29 EVAR

► Durée implantation : 34 mois (2 jours - 8 ans)

►Lésions observées : 
►Compression dans le cathéter de largage : 64%
►Dégradation des sutures : 95%
►Lésions stents : <5%



Compression dans cathéter de déploiement



PET
Dommages par abrasion : conflit Stent-Membrane



Dommages par abrasion 

Calcifications

Cisaillement tissu



Dommages par fatigue



Dommages par corrosion



►Indice de saturation des textiles de plus en plus 
bas…

Conception des implants :





Nouveaux concepts



►La dégradation des prothèses vasculaires
►Inéluctable ?
►Fréquent
►Conséquences cliniques…

►Mécanismes multiples
►Compression
►Abrasion
►Corrosion

►Etudes mécaniques et des explants prothétiques
►Pistes Développement – Amélioration

Conclusion
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MERCI

www.geprovas.org


