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• Aucun
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Lien Wooclap
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Présentation d’un cas clinique

• Homme de 67 ans

• Antécédents 

• Hypertension artérielle

• Diabète de type 2

• Obésité

• Cardiopathie ischémique

• Insuffisance rénale chronique

• Aucune allergie connue 
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Présentation d’un cas clinique

• Chronologie des faits

10 Mars 2021

Prise en charge pour un 

anévrysme abdominal 

pararénal
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Présentation d’un cas clinique

• Chronologie des faits

10 Mars 2021

Prise en charge pour un 

anévrysme abdominal 

pararénal

Pose d’une endoprothèse 

aortique fenêtrée bifurquée 

iliaque gauche associée à 

des endoprothèses 

couvertes 
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Présentation d’un cas clinique

• Chronologie des faits

10 Mars 2021

Prise en charge pour un 

anévrysme abdominal 

pararénal

Pose d’une endoprothèse 

aortique fenêtrée bifurquée 

iliaque gauche associée à 

des endoprothèses 

couvertes 

19 Mars 2021

Eosinophilie à 0,79 G/L
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Présentation d’un cas clinique

• Chronologie des faits

10 Mars 2021

Prise en charge pour un 

anévrysme abdominal 

pararénal

Pose d’une endoprothèse 

aortique fenêtrée bifurquée 

iliaque gauche associée à 

des endoprothèses 

couvertes 

19 Mars 2021

Eosinophilie à 0,79 G/L

11 Janvier 2022

Eosinophilie à 1,41 G/L

Traitement médicamenteux 

mis en place : Allopurinol + 

furosémide
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Présentation d’un cas clinique

• Chronologie des faits

10 Mars 2021

Prise en charge pour un 

anévrysme abdominal 

pararénal

Pose d’une endoprothèse 

aortique fenêtrée bifurquée 

iliaque gauche associée à 

des endoprothèses 

couvertes 

19 Mars 2021

Eosinophilie à 0,79 G/L

11 Janvier 2022

Eosinophilie à 1,41 G/L

Traitement médicamenteux 

mis en place : Allopurinol + 

furosémide

12 Mars 2022

Eosinophilie à 4 G/L

Apparition d’un eczéma très 

prurigineux
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Hyper-éosinophilie

• Augmentation significative du nombre de 
polynucléaires éosinophiles circulants 

• Légère : < 1,5 G/L

• Modérée : de 1,5 à 5 G/L

• Sévère : > 5 G/L
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Hyper-éosinophilie

• Augmentation significative du nombre de 
polynucléaires éosinophiles circulants 

• Légère : < 1,5 G/L

• Modérée : de 1,5 à 5 G/L

• Sévère : > 5 G/L

• Symptômes : 

• Pas de symptômes si éosinophilie légère

• Lésions d’organes si > 1,5 G/L

• Variables selon les organes atteints 
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Biocompatibilité des DMx

• Capacité à provoquer une réponse appropriée de 
l’organisme hôte dans une application spécifique 
(Conférence Européenne sur les Biomatériaux, Chester, 
UK, 1986), 

• Concerne tous les biomatériaux
• Un biomatériau implanté dans l’organisme

• Un élément de l’organisme à l’extérieur de celui-ci au contact du 
biomatériau. 

• Réponse inappropriée => Bio-incompatibilité
• Conséquences variables en fonction des tissus et DMx concernés
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Biocompatibilité des DMx

• Ces 3 processus évoluent de façon parallèle

• Implantation DMx => Lésion => Processus inflammatoire => Guérison 

• Processus de guérison de la lésion
• Etapes de réparation commune en fonction des tissus et des DMx concernés 

• Nécrose des éléments cellulaires 

• Inflammation aigüe (réaction non-spécifique)

• Cycle normal de réparation tissulaire

• Tissu fibro-granuleux, 

• Tissu fibreux riche en collagène,

• Tissu naturel cicatriciel. 
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Biocompatibilité des DMx

• Processus de réaction du corps contre le dispositif médical

• Immunité humorale et cellulaire en général non impliquées

• Si lésion vasculaire

• Adsorption des protéines sanguines et tissulaires, 

• Activation des voies de la coagulation, 

• Activation du système du complément,

• « Cell homing », migration de cellules souches sur le site de la lésion,

• Modification de la perméabilité vasculaire,

• Vasodilatation des artérioles et capillaires

• Vasoconstriction des veines

• Libération de nombreux médiateurs (histamine, enzymes protéolytiques).

Immune response in biocompatibility. Biomaterials. A. Remes, D.F. Williamns. 1992, 13, 731–743.
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Biocompatibilité des DMx

• Processus de réaction du corps contre le dispositif médical

• Infiltration et migration de polynucléaires neutrophiles et monocytes, 

• Possibilité de différenciation des monocytes en macrophages (voire cellules 
géantes), fibroblastes,…

• Synthèse de la matrice extra-cellulaire

• Formation tissu granuleux

• Encapsulation fibreuse (isolation du DM des tissus de l’organisme)
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• Processus de dégradation du dispositif médical dans le corps

• De nombreux matériaux peuvent induire une réponse immunitaire spécifique en libérant 
des haptènes 

• Exemples : corrosion (chrome, cobalt, nickel), dépolymérisation des polymères

=> Hypersensibilité

• Réaction immunitaire auto-entretenue non contrôlé avec formation de cellules géantes++ 
(processus inflammatoire chronique)

• Libération accrue de cytokines pro-inflammatoires, 

• Synthèse anarchique de la matrice extra-cellulaire, 

• Encapsulation fibreuse non contrôlée. 

=> Bio-incompatibilité 

Biocompatibilité des DMx
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Introduction du dispositif
Réaction du corps contre 

le dispositif
Dégradation du dispositif 

dans le corps humain

Dispositif intégré dans le corps 
humain (+/- encapsulation 

fibreuse contrôlée)

Lésion induite

Contact avec le 
sang

Prolifération / 
réparation

Néovascularisation
contrôlée / 

infiltration cellulaire

Tissu granulaire

EffecteursEffecteurs

Inflammation 
aigüe

Coagulation
Complément

Inflammation chronique

Encapsulation fibreuse non-contrôlée

Réaction 
immunitaire non-
spécifique locale 

Adsorption des 
protéines en surface

Réaction spécifique 
systémique

Produits de dégradation 

Hypersensibilité

Cytotoxicité

Cancérogénèse
Génotoxicité

Remodelage 
tissulaire

Réaction immunitaire incontrôlée

Hémostase non contrôlée

Thrombose

Formation d’haptènes

Chapitre « La biocompatibilité des Dispositifs Médicaux » - Manuel des dispositifs médicaux de soins standards – Euro-Pharmat

Biocompatibilité des DMx
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Investigation cas clinique

• Détermination de la cause

1/ Infection parasitaire (ex : helminthes)
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Investigation cas clinique

• Détermination de la cause

1/ Infection parasitaire (ex : helminthes)

=> Examen parasitologique des selles : Aucun parasite 
détecté => Piste écartée
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Investigation cas clinique

• Détermination de la cause

1/ Infection parasitaire (ex : helminthes)

2/ Allergie respiratoire
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Investigation cas clinique

• Détermination de la cause

1/ Infection parasitaire (ex : helminthes)

2/ Allergie respiratoire

=> Examen biologique : Hyper-éosinophilie > 1,5 G/L => 
Piste peu probable et écartée
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Investigation cas clinique

• Détermination de la cause

1/ Infection parasitaire (ex : helminthes)

2/ Allergie respiratoire

3/ Hypersensibilité retardée aux produits de santé 

( « DRESS syndrome »)

DRESS : Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms = Syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse 
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Investigation cas clinique

• Détermination de la cause

1/ Infection parasitaire (ex : helminthes)

2/ Allergie respiratoire

3/ Hypersensibilité retardée aux produits de santé 

( « DRESS syndrome ») => Piste à privilégier

DRESS : Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms = Syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse 
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Investigation cas clinique

Score de REGISCAR

3 réponses possibles : Non, Oui, 

Inconnu

12 critères évalués : fièvre, 

adénopathies, hyper-éosinophilie, 

lymphocytes atypiques, éruption 

cutanée, histologie, etc…

➔ Le patient a réalisé un score de 

3 : DRESS possible 
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Intolérance à un produit de santé 

• Médicaments

• Introduction récente : allopurinol pour crise de goutte et 
furosémide 

• Hypersensibilité décrite(1,2)

• Dispositifs Médicaux

• Réaction aux composés constituant les endoprothèses

• Endoprothèse fenêtrée : nitinol & polyester

• Endoprothèses couvertes : CrCo & PTFE

• Hypersensibilité décrite pour CrCo(3) et nitinol(4)

(1)  Korbi et al, 2015, Annales de dermatologie et de vénéréologie ; (2) Tabka et al, 2021, Annales d’endocrinologie ; (3) Beldame et al, 2009, Revue de chirurgie orthopédique et 

traumatologie (4) Fukahara et al, 2003, The Journal of thoracic and cardiovascular surgery.   
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Discussion

• Altération du revêtement protecteur des matériaux ?

• Phénomène de corrosion

• Libération d’allergènes 
• Métaux de transition (cobalt, chrome, nickel, titane)

• Bimétallisme ? 

• Phénomène de corrosion

• Diminution de l’éosinophilie en Juillet 2022 (< 1 G/L)

• Ré-épidermisation de la prothèse ? 
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Expertise laboratoire 

=> Quelles propositions pour prendre en charge ce patient ? 
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