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Déclaration liens d’intérêts
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Pas de lien d’intérêts
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Connectique Luer® = connectique

standard pour toutes les voies

d’abord (sauf pour la voie entérale :

connectique ENFit®)

→ risque d’erreur d’administration

Introduction et objectifs

OBJECTIF : définir une stratégie pour le déploiement sécuritaire et 

maitrisé de la connectique NRFit® pour la fin de l'année 2021

Connectique NRFit® = connectique

spécifique de la voie neuraxiale

→ sécurisation et limitation du risque

d’erreur d’administration

Norme européenne ISO 80369-6 

NRFit® = voie neuraxialeLuer® = voie intraveineuse 

≠
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Matériel et méthodes

Juill. À 

oct. 2020

Nov. 2020 à 

avr. 2021

Mai à 

août 2021

Sept. 

2021

Oct. 

2021

Nov. 

2021

Déc. 

2021

Janv. 

2022

Identification des dispositifs médicaux (DMx) concernés X

Identification des services utilisateurs X

Groupe de travail pluridisciplinaire (COMEDIMS) X

Rationalisation du livret X

Identification des équivalences Luer®-NRFit® X

Identification du besoin annuel et coordination 

des fournisseurs pour mise en production
X

Identification des usages détournés X X 

Création d’outils d’information et communication 

auprès des équipes
X X X X X 

Rencontre et formation des utilisateurs X X X X 

Inventaires X 

Période effective de transition Luer®
→ NRFit® X X X 

Accompagnement per et post-transition X X X 

Transition anticipée lors de la procédure d’appel d’offres en 2019 avec l’attribution d’une sous-position

« connectique NRFit® » pour chaque lot.
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Résultats

DMx

concernés

UFs

utilisatrices

Groupe 

de travail

Usages 

détournés

Besoin annuel et  

coordination des 

fournisseurs

Création outils 

de 

communication

Rencontre 

des 

utilisateurs

Période 

effective de 

transition
Accompagnement

Rationalisation 

du livret

Equivalences 

Luer®-NRFit® 

Identification des DMx concernés

• 77 références de DMx au livret concernés par la norme NRFit®

Identification des services utilisateurs

• Etablissement de santé multisite dont 152 Unités Fonctionnelles (UFs)
concernées par la transition

• Anesthésiologie

• Autres secteurs
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Résultats

Création d’un groupe de travail pluridisciplinaire

• 16 personnes exerçant sur les 3 sites : 8 médecins anesthésistes (adulte-
pédiatrie), 6 cadres de santé, 1 pharmacien, et 1 interne en pharmacie

Rationalisation du livret

• 11 sur 77 références ont pu être retirées définitivement du livret après
validation avec les équipes médicales et paramédicales

• 8 références : Plus de consommation car changement de besoin

• 3 références : Remplacées par une autre gamme

DMx

concernés

UFs

utilisatrices

Groupe 

de travail

Usages 

détournés

Besoin annuel et  

coordination des 

fournisseurs

Création outils 

de 

communication

Rencontre 

des 

utilisateurs

Période 

effective de 

transition
Accompagnement

Rationalisation 

du livret

Equivalences 

Luer®-NRFit® 
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Résultats

Identification du besoin annuel et évaluation de l’impact
budgétaire

• Impact budgétaire : +58 971€ (+18%)

Identification des délais de production

• Demande d’une confirmation écrite à chaque fournisseur de la garantie 
d’approvisionnement (livraison de 3 mois de stock lors de la transition)Confirmation écrite pour une

garantie d’approvisionnement

pérenne (3 mois de stock

garantis après la transition)

DMx

concernés

UFs

utilisatrices

Groupe 

de travail

Usages 

détournés

Besoin annuel et  

coordination des 

fournisseurs

Création outils 

de 

communication

Rencontre 

des 

utilisateurs

Période 

effective de 

transition
Accompagnement

Rationalisation 

du livret

Equivalences 

Luer®-NRFit® 
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Résultats

Usages détournés identifiés DMx concernés

Ponction d’ascite Aiguille de PL

Infiltrations rachidiennes Aiguille de PL

Amniocentèse et trophocentèse Aiguille de PL

Prélèvements de sérum physiologique 

dans des flacons semi-rigides de 100mL
Aiguille de PL

Filtration d’air en cas d’injection dans 

l’œil en ophtalmologie 
Filtre 0,2µM

Injections petits volumes 

d’anesthésiques en pédiatrie
Seringue à insuline

Identification des 

usages détournés 

Recherche d’alternatives en cours/en

attente de validation par les utilisateurs

Toutes les UFs de 

l’établissement ont été 

sollicitées

↓

30 UFs ont répondu, dont 17 

assurent ne pas pratiquer 

d’usages détournés.

DMx

concernés

UFs

utilisatrices

Groupe 

de travail

Usages 

détournés

Besoin annuel et  

coordination des 

fournisseurs

Création outils 

de 

communication

Rencontre 

des 

utilisateurs

Période 

effective de 

transition
Accompagnement

Rationalisation 

du livret

Equivalences 

Luer®-NRFit® 
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x

Résultats

DMx

concernés

UFs

utilisatrices

Groupe 

de travail

Usages 

détournés

Besoin annuel et  

coordination des 

fournisseurs

Création outils 

de 

communication

Rencontre 

des 

utilisateurs

Période 

effective de 

transition
Accompagnement

Rationalisation 

du livret

Equivalences 

Luer®-NRFit® 

Autres points de vigilances

• Blood patch : 

• Prélèvement de sang en IV (DMx Luer®) puis 

injection du sang au niveau péridural via l’aiguille 

de Tuohy NRFit®

• Solution possible = kit spécifique Blood Patch 

(GAMIDA)

• Compatibilité entre seringue NRFit® et pousse-

seringue électrique

• DMx Luer® sans équivalence NRFit® sur le marché
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Résultats

DMx

concernés

UFs

utilisatrices

Groupe 

de travail

Usages 

détournés

Besoin annuel et  

coordination des 

fournisseurs

Création outils 

de 

communication

Rencontre 

des 

utilisateurs

Période 

effective de 

transition
Accompagnement

Rationalisation 

du livret

Equivalences 

Luer®-NRFit® 

Création d’outils 

d’information et 

communication auprès des 

équipes

• Inventaire complet des références Luer® pour 

maîtriser les stocks

• Envoi d’une note d’information aux unités de 

soins qui n’ont pas été rencontrées en 

personne
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Résultats

DMx

concernés

UFs

utilisatrices

Groupe 

de travail

Usages 

détournés

Besoin annuel et  

coordination des 

fournisseurs

Création outils 

de 

communication

Rencontre 

des 

utilisateurs

Période 

effective de 

transition
Accompagnement

Rationalisation 

du livret

Equivalences 

Luer®-NRFit® 

Fournisseurs sollicités
Commercialisation de 

raccord de transition

AVANOS Non

B.BRAUN Non

BEAVER VISITEC INTERNATIONAL Non

GAMIDA Oui

BECTON DICKINSON Non

SMITHS MEDICAL Oui

TELEFLEX Non

TEMENA Non

VYGON Non

La transition

• Aucun raccord de transition ne sera utilisé

Référence 2410014 

Utilisable qu’avec un 

prolongateur connecté au 

cathéter périphérique et non 

pas directement avec une 

seringue

Références 00116338T et 00116339T 

Non commercialisées 

de façon pérenne
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Résultats

DMx

concernés

UFs

utilisatrices

Groupe 

de travail

Usages 

détournés

Besoin annuel et  

coordination des 

fournisseurs

Création outils 

de 

communication

Rencontre 

des 

utilisateurs

Période 

effective de 

transition
Accompagnement

Rationalisation 

du livret

Equivalences 

Luer®-NRFit® 

NRFit®

Transfert du stock 

de DMx Luer®

restant (géré par 

la pharmacie)

NRFit® NRFit®

Retour définitif des 

DMx Luer® non 

utilisables vers le 

stock centralisé

Transfert du stock 

de DMx Luer®

restant (géré par 

la pharmacie)

Site 1

(gynéco-obstétrique)
↓

1ères commandes 

mi-octobre

Site 2

↓

1ères commandes 

en novembre

Site 3 

(dont pédiatrie)
↓

1ères commandes en 

novembre-décembre

La transition
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Discussion et conclusion

Mise en place de la connectique NRFit® = travail anticipatoire + coopération 
pluridisciplinaire

Impact budgétaire non négligeable

Transition prévue en novembre 2021

Nécessité de prendre en compte le risque de ruptures d’approvisionnement 
ou retraits de matériovigilance sans possibilité de retour en arrière
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Personne contact – service pharmacie : 

sandra.wisniewski@chru-strasbourg.fr

aurelie.bros@chru-strasbourg.fr

Merci de votre attention

mailto:sandra.wisniewski@chru-strasbourg.fr
mailto:aurelie.bros@chru-strasbourg.fr

