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• Serf

• DePuy
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Une idée française

1978

L’année 

du

bébé éprouvette
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Définition 

La tête prothétique est mobile dans un polyéthylène
rétentif, lequel reste libre dans une cupule métallique
fixée dans l’acetabulum

Deux articulations
. Une à grand diamètre entre le PE
et la cupule fixée dans le bassin

.  Une à petit diamètre entre la tête 
fémorale et le PE rétentif
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Définition 

(From Charnley principle) (From Mac Kee principle)

1ère mobilité

Tête fémorale / Liner 

2ème mobilité

Liner / Cupule 
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Mobile liner Fixed liner 

Un système original 
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Des avantages: la mobilité 

150 70
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Standard Sujet

Trained Sujet
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Des avantages: la stabilité inégalée 

La distance AB

JUMPING DISTANCE

Caractérise 

la stabilité mécanique intrinsèque 

d’un système
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Des avantages: la stabilité inégalée 

g

AB

Augmente 

avec le diamètre 

de la 

tête
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• Dans un système conventionnel 
• AB augmente avec le diamètre de la tête 

• AB ne varie pas avec le diamètre de la cupule

• Dans la DM
• AB est toujours supérieur à un système conventionnel (tout diamètre)

• AB ne varie pas avec le diamètre de tête

• AB augmente avec le diamètre de la cupule

Des avantages: la stabilité inégalée 
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• Les séries du service

Des avantages: la stabilité inégalée 

Coxarthrose 0 %

Coxarthrose après 80 ans 0 %

Descellement aseptique 2,6 %

Descellement septique 5,6 % 

Traitement de l’instabilité chronique 3 %

Fracture du col 2 %

Les séries du CHLS
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La survie
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Les indications 
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Les indications
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Les autres indications

La révision

L’instabilité chronique

La fracture du col

…..

En cas de troubles rachidiens majeurs

Désarthrodèse

La chirurgie tumorale
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De la région … à une diffusion mondiale

2000
Le brevet 

dans le 

domaine public

2009
Symposium

SOFCOT

1978
la cupule Tripode

Serf Décines

2020
et

tous les majors
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Une évolution du concept

Un insert 

MDMDM
Français Américain
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Les limites d’un système MDM

• Libération d’ions

• Diminution de l’épaisseur du PE (usure)
• - 4 mm

• Diminution du diamètre (stabilité)
• 52 / 39 versus 52 / 47
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la Double Mobilité… un concept à défendre

• Nos patients

• La SOFCOT

• Les industriels français

« The object of total hip replacement is to build well for 20 years; it is not for 

sensational short-term results »          Sir John Charnley


