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Déclaration liens d’intérêts

32èmes Journées nationales de formation sur les dispositifs médicaux
2

Aucun liens d’intérêts à déclarer
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Introduction & Objectif

2017
a

État des lieux des connaissances 
des IDE sur le sondage urinaire

Mesures correctives
a

Journée de formation, 
optimisation du livret et dotations

2021
a

Enquête de pratiques pour 
apprécier l’impact de ces mesures

Améliorer les pratiques 

professionnelles du sondage 

à demeure au sein de 

l’établissement de santé

Objectif
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Matériel & Méthodes

Questionnaire portant sur 3 étapes 

clés du sondage à demeure : 

✓ le choix du type de sonde

✓ les modalités de pose

✓ la traçabilité

Ciblage des unités de soin 

les plus consommatrices 

de sondes urinaire à 

demeure

Enquête de pratiques

IDE interrogés par 

entretien direct ou 

auto-évaluation
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Résultats

Choix du type de sonde

CRITÈRES DE CHOIX

MONTAGE « PRÉ-CONNECTÉ » CONNAISSANCE DE LA DURÉE 

DE POSE MAXIMALE

4%

14%

PRESCRIPTION MÉDICALE

69%
83%

32%
40%43%

55%

LATEX SILICONÉ 100% SILICONE

46%

28%

8%

8%

8%

3%

sexe patient

disponibilité stock

système clos

taille méat

difficulté sondage

durée sondage

2017

2021

30 IDE 

interrogés

10 services



6
32èmes Journées nationales de formation sur les dispositifs médicaux

66

Résultats

LubrificationAbsence de test fonctionnel 65%

Absence de vérification du volume 

recommandé par le fabricant 30%

83% 17%

EPPI NaCl
LUBRIFIANTS UTILISÉS

RESPECT DÉLAI 

ACTION ANESTHÉSIANT

Fixation de la sonde

Absence de fixation 74%

Modalités de pose

Gonflage du ballonnet

100%

9%

61%

95%

0%

date pose

date retrait

type sonde

n° charrière

système de fixation

Étiquette de traçabilité du 

set de sondage jamais utilisée

Traçabilité
Dossier

Patient

Informatisé

Lubrification

gel du set 

de sondage 

58%
vaseline

10%

aqueux

32%

58%

27%



7
32èmes Journées nationales de formation sur les dispositifs médicaux

77

Discussion & Conclusion

Travail de formation et de sensibilisation des IDE nécessaire pour 

consolider les connaissances sur ces dispositifs médicaux

Résultats d’enquête et synthèse étayée et pratique des 

recommandations diffusés à l’ensemble des équipes de soin

Amélioration des pratiques 

concernant le choix de 

montage et de matériaux de 

la sonde à demeure 

Écarts de pratiques 

persistants concernant les 

modalités de pose et la 

traçabilité  


